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Klaffen som sviktet

ARTIKKEL

Sammendrag

Baylebrudd med embolisering av ventilskiven er beskrevet verden over i
omkring 550 tilfeller av totalt 86000implanterte Bjork-Shileys konveks-
konkave lokkventiler, 320 pasienter dede. I Norge er det rapportert seks
tilfeller avboylebrudd med fem dedsfall. Den hoyeste risiko for bgylebrudd har
ventiler med 70. &pning av skiven. Andrerisikofaktorer er store ventiler i
mitralposisjon, ventiler som er produsert i 1981 og forste halvdel av 1982,
ogventiler sveiset av en spesiell gruppe sveisere. Et felles sgksmal ble reist pa
vegne av pasienter med denne typeventiler i januar 1992. Denne saken er na
avsluttet med et rettslig godkjent forlik.
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