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Medisinsk utstyr - gammelt, darlig og
farlig?

ARTIKKEL

Sammendrag

Utstyrssituasjonen ved norske sykehus har veert fremme i den offentlige debatt
ved en rekke anledninger. Det blirfremsatt pastander om at sykehusene har
"gammelt og darlig" medisinsk utstyr. En undersgkelse ved
Lillechammerfylkessykehus inkluderte 2031 enheter og viste at
gjennomsnittsalder for utstyret ved sykehuset var 7,35 ar.Gjennomsnittlig
levetid for utstyret som ble kassert i 1997 var 14,91 ar. De fleste feil pa
medisinsk utstyr var panyere utstyr, som var mer komplekst og avansert enn
eldre utstyr. Tilsvarende var det langt flere brukerfeil pa nyttutstyr enn pa
gammelt medisinsk utstyr. Nyere medisinsk utstyr representerer en storre
risiko og krever hyppigerekontroller og hayere brukerkompetanse enn eldre
utstyr.
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