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Millioner av mennesker gar rundt med titanimplantater i
kroppen. Hva gjor dette metallet sa velegnet til medisinsk
bruk?

Det startet med oppdagelsen av svart sand i en bekk. Aret var 1791, og ifolge
historien var det amatergeolog og pastor William Gregor (1761—1817) som la
merke til det selvglinsende materialet i en bekk i Cornwall (1). Etter neermere
undersgkelser fant han ut at det besto av jernoksid og et hvitt metalloksid han
ikke kunne identifisere. Han hadde oppdaget et nytt grunnstoff: titan.

«Ulegert titan er like sterkt som mange typer stdl, men har langt
lavere tetthet og vekt»

Den svarte sanden | Tidsskrift for Den norske legeforening


https://references.tidsskriftet.dev05.ovh.ramsalt.com/i-tidligere-tider
mailto:ole.reigstad@gmail.com
http://www.icmje.org/disclosure-of-interest/
http://www.icmje.org/disclosure-of-interest/

Et industriprodukt

Fremstilling av metallisk titan er en komplisert prosess. Det skulle ga 150 ar fra
titan ble oppdaget til William Kropp klarte & fremstille metallet med en renhet
pa over 99 %. Da viste det seg imidlertid sveert velegnet for industrien. Ikke
minst kunne stoffet benyttes militeert og i romfart (1). Det skyldes blant annet
den haye korrosjonsmotstanden og en svaert hgy smeltetemperatur, noe
sovjetiske forskere paviste i 1950-arene.

Ulegert titan er like sterkt som mange typer stal, men har langt lavere tetthet og
vekt. Styrken gkes ytterligere ved legering med andre metaller, som aluminium,
vanadium, molybden, jern eller niob (2). Titan har ogsa sterre elastisitet enn
andre metaller og brekker ikke si lett. Derfor ble titan betraktet som et
strategisk materiale av USA under den kalde krigen, og det ble ogsa en
ettertraktet ravare i luftfartsindustrien og i marin virksomhet. I 2020 var
verdensproduksjonen av rent ratitan, som gar til metall, 210 000 tonn, hvorav
52 % kom fra Kina og 23 % fra Russland og Kasakhstan (3). Resten kom
hovedsakelig fra Japan.

Titan i medisinen

Allerede for industrien ble klar over alle fordelene titan har, vurderte forskere
om det kunne brukes i medisinen. I 1940 publiserte Bothe og medarbeidere et
eksperimentelt arbeid over forskjellige metallers evne til & feste seg til bein.
Titan viste seg som et materiale med stort potensial som et fremtidig
protesemetall. Eksperimentet forte likevel ikke til noen stor interesse i
toneangivende odontologiske eller ortopediske miljoer (4). Heller ikke G. S.
Leventhals arbeid i 1951, der titanskruer i rottefemur satt sa godt fast etter

16 uker at knokkelen frakturerte ved utskruing, forte til storre interesse i
kliniske miljeer (5). Det var pa den tiden opplest og vedtatt at kroppen ville
frastate seg alle fremmedlegemer — en uoverkommelig biologisk barriere.

Det ble Per-Ingvar Branemark (1929—2014) fra Goteborg som la grunnlaget for
klinisk bruk av titan. Pa 1950-tallet brukte han et kammer av titan som var
festet til kanintibia for & foreta vitalmikroskopering pa blodceller. Da forsgkene
var ferdig etter noen uker, og han skulle fjerne titankammeret, var dette sa
integrert med beinet at det nesten ikke var mulig a fa det lgs. Legen og
basalforskeren Branemark, som etter hvert ble professor i anatomi, hadde
narmest ved et slumpetreff oppdaget det som senere ble kalt osseointegrasjon
av et implantat. Han satte titanskruer inn i kjevebeinet som det kunne festes
tenner til, og han fikk fremstilt titanimplantater for defekter i ansiktsskjelettet

(6).

Branemark var verken odontolog eller kirurg, og flere var skeptiske til hans
aktivitet i Sverige. Utover 1960-tallet ble hans sgknader om forskningsmidler
avvist, og han ble flere ganger latterliggjort pa vitenskapelige moter. At
forskningen hans var popularisert for allmenheten medforte kommentarer som
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«I simply do not trust people who publish in Reader's Digest» (7). Konflikten
endte med at Socialstyrelsen oppnevnte en komité pa tre professorer som
gransket resultatene hans. Men holdningen til ham snudde etter hvert bade
internasjonalt og i Sverige. En granskning i 1977 slo fast at resultatene hans
stemte, og Brdnemark ble senere en hedret vitenskapsmann pa grunn av sin
basalforskning pa implantater (8, 9).

«Ved direkte kontakt dannes en kjemisk binding mellom titan og
kalsium i beinet»

Osseointegrasjon

Titans serstilling som biokompatibelt metall, skyldes stoffets evne til & motsta
det toffe kroppsmiljeet. Straks titan kommer i kontakt med oksygen, dannes
det en beskyttende film av oksyd som er uoppleselig og kjemisk
ugjennomtrengelig. Denne filmen beskytter metallet og hindrer reaksjon
mellom metallet og miljoet (10). Den ru mikrostrukturen og energien pa titans
oksyderte overflate er vesentlig for den cellulaere beinresponsen, og gjor at
osteoblaster stimuleres til adhesjon, proliferasjon og beindannelse direkte pa
implantatet (figur 1). Et osseointegrert titanimplantat har direkte binding til
beinvevet, uten mellomliggende brusk- eller bindevev (6), og har samme styrke
som omkringliggende bein. Ved direkte kontakt dannes en kjemisk binding
mellom titan og kalsium i beinet. Bindingen kan visualiseres ved
hardvevsmikroskopi, der titan som har vaert implantert, skjeeres sammen med
bein i tynne skiver som slipes og farges.
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Figur 1 Osseointegrert titanskrue. Beinvev i lilla, implantat i svart. Intimkontakt
mellom bein og implantat sees langs sterstedelen av implantatoverflaten. Mikroskop
400 X, eget preparat, kanintibia.

Implantatets kontaktflate mot bein, og dermed mulighet for fiksasjon, gkes
betraktelig ved sandblasing eller blasing med andre partikler som gir en ru
overflate, som i spongigst beinvev. Titans evne til innfesting utnyttes pa andre
implantater ved at disse belegges med titan i plasmaform (> 10 000 °C) slik at
overflaten blir vevsvennlig og fremmer osseointegrasjon av implantatet.
Perioden fra innsetting av et implantat til osseointegrasjon har likhetspunkter
med frakturtilheling. I begge tilfeller kreves en viss primeer stabilitet de forste
seks ukene da beininnveksten gker mest (11).

Tannmedisin og ortopedi

Allerede pa 1970-tallet fikk titan en sentral plass i odontologien. Et typisk
tannimplantat bestar av en titanskrue med ru overflate som skrus inn i kjeven
etter oppboring av kjevebeinet. Slimhinnen dekkes over hullet slik at skruen
blir liggende ubelastet i noen maneder for a bli osseointegrert, hvoretter selve
tannen eller et brosystem blir festet via et lite snitt over skruen. 5-ars
overlevelse av slike implantater er rapportert a vaere over 95 % (12).

Interessen for ortopedisk bruk av titan kom noe senere enn i tannmedisinen,
men tidlig pa 1980-tallet ble det klart at sementfrie hofteproteser med en
legering av kobolt, krom og molybden (CoCrMo), i medisinen kjent som
Vitallium, ga darlig feste til bein og svake kliniske resultater (13). Problemene
forte til en okt interesse for forbedring av usementerte proteser. En storre
forstaelse av hvordan implantater integreres i bein, forte til utviklingen av den
forste sementfrie titanprotesen for hofteleddet. Den ble tatt i bruk under navnet
Zweymiiller, etter wienerortopeden som startet utprevingen av den i 1980 (14)
(figur 2). I Norge ble femurproteser av titan tatt i bruk i 1984 (15). Alle
usementerte primare femurproteser som na settes inn i Norge, er av titan, og
20-ars overlevelse for disse protesene er vist & vaere pa over 90 % (16).
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Figur 2 a) Femurkomponent i titan (Zweymiiller) med keramisk hode (Al20s3) benyttet
i Norge mellom 1985 og 1988. b) Rentgenbilde 18 ar etter proteseinnsetting hos en 55
ar gammel kvinne. Stabil og osseointegrert femurkomponent i titan med keramisk
hode.

Titans aktive overflate gjor at metallet ikke egner seg for bruk som glideflate i
ledd. For leddkulen i hofteleddet benyttes heller en legering av kobolt, krom og
molybden, stil eller keramikk. Ved brudd i lange rerknokler er kirurgisk stal
mest aktuelt. Plater, skruer og margnagler av titan brukes derimot ved
osteosynteser i mindre knokler. Hos amputerte kan margnagler av titan som
stikker ut giennom huden, koples til eksterne proteser, pa lignende méte som
ved tannimplantater. Dette kan for eksempel gi protesefunksjon hos pasienter
med korte amputasjonsstumper i femur eller humerus, hvor det ellers er
vanskelig a feste eksterne proteser. Pasienter med et slikt protesekonsept far en
slags «osseopersepsjon» via den osseointegrerte margnaglen som gir en mer
korrekt folelse av hvordan protesen beveger seg og hvordan underlaget er.
Sardannelser og infeksjonsfare i overgangen mellom hud og margnagle kan
opptre, men er ikke et stort problem (17).

«Veien for metallisk titan var lang og kronglete, slik det ofte er med
nyvinninger som skal inn i medisinen»

Andre bruksomrader

Lydoverfering via titanimplantater til det indre gret ble utviklet for over 40 ar
siden (18). Beinledningen av lyden gker effekten. Dette hjelpemiddelet har
forbedret hgrselen til mange pasienter. Senere kom beinfeste for
heoreapparater, hvor skruer i beinet bak gret har feste for eksterne
hereapparater (19).
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Titan har erstattet legeringer av kobolt, krom og molybden som metall i
mekaniske hjerteventiler, som sammen med ventiler av polykarbon utgjer
omtrent 20 % av ventilene som brukes i Norge i dag. De resterende 80 % er
biologiske ventiler. Klips til bruk over aneurisme i hjernearterier er som oftest
av titan, likeledes karklips til hemostase under alle typer kirurgiske inngrep.
Suturstift til tarmanastomoser og til lukking av hudsnitt er et annet omréade
titan har overtatt.

Moderne billeddiagnostikk kan ngyaktig beregne beindefekter etter
kreftkirurgi, misdannelser og skader. Titanimplantater kan skreddersys til
pasientenes anatomi, erstatte og perfekt tilpasses beintapet. Implantatet
produseres ved bruk av 3D-printing og overflatebehandles, hvoretter det
forankres i gjenvarende bein rundt defekten i skjelettet (figur 3). Dette kan
blant annet gi gangfunksjon etter bekkentumorfjerning, erstatte skalledefekter,
gi ansiktsform og bedring av tyggefunksjon (20, 21).
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Figur 3 a) Computerassistert 3D-rekonstruksjon etter fjerning av bensarkom i
acetabulum. 3D-printet titanprotese med trabekulaert sandblést metall og
skruefiksasjon hvor acetabularkomponenten av polyetylen er sementert i denne.
Standard usementert femurkomponent i titan. b) Rentgen bekken front av samme
rekonstruksjon. Bilder av overlege Simen Sellevold ved Sarkomgruppen, Oslo
universitetssykehus, Radiumhospitalet.
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Veien for metallisk titan var lang og kronglete, slik det ofte er med nyvinninger
som skal inn i medisinen. Det var odontologiske miljger som forst forsto
mulighetene titan hadde, og det var her basalforskningen omkring metallet
hadde sin spede begynnelse. Na benyttes metallet innen alle deler av medisinen
og blir implementert med den mest moderne teknologien for a forbedre
pasientbehandlingen.
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